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Introduzca con cuidado el catéter en la uretra.

Cuando fluya la orina, continte introduciendo el catéter otros 3-4 cm.

Bloguee el balén con solucion de glicerina al 10 % (respete el volumen de llenado) y retraigalo
contra la pared vesical.

- Conecte el catéter a un sistema de derivacion de orina adecuado (p. ej., GHC UB 2000).

Extraccion del catéter
- Para desbloquear el catéter, acople una jeringa con cierre Luer a la valvula. Utilizando la jeringa,
extraiga lentamente el liquido del balén. No retraiga el émbolo de la jeringa con demasiada
rapidez, ya que esto puede generar una presion negativa que colapse el canal de llenado e
impida un vaciado normal del balon. Nota: el balén debe vaciarse por completo.
- En casos aislados puede suceder que el catéter no se pueda desbloquear. En dicho caso,
dirijase al médico a cargo del tratamiento.

Eliminacién
- Elimine el catéter y su embalaje conforme a la normativa nacional aplicable.

Tiempo de permanencia
- Recomendacion del Instituto Robert Koch:
«Los catéteres vesicales permanentes no deben ser sustituidos de forma rutinaria en inter-
valos fijos, sino en caso necesario conforme a criterios individuales (p. e€j., incrustacion, ob-
struccion, suciedad)».
Catéteres con balén adecuados para la derivacion prolongada:
- Catéter transuretral de 2 vias con balon de elastémero de silicona
- Catéter transuretral de 2 vias con balon de silicona 100 %
Catéteres con balén adecuados para la derivacion a corto plazo:
- Catéter transuretral de 2 vias con balon de latex (siliconizado)

Advertencias/precauciones

En ninglin caso introduzca el catéter si encuentra resistencia. Si detecta resistencia, interrumpa la
cateterizacion y pongase en contacto con el médico responsable. En ningun caso bloquee el balén
si encuentra resistencia. En casos aislados puede suceder que el catéter no se pueda desbloquear
después de haber introducido la jeringa con cierre Luer en la valvula. En dicho caso, dirijase al médi-
co a cargo del tratamiento. Para los catéteres de silicona, no emplee como lubricante pulverizadores
con silicona. Para los productos de latex, no emplee lubricantes a base de petréleo. Bloguee el balon
con solucién de glicerina al 10 %. No pince nunca el catéter. En caso necesario, emplee una valvula
o tapon de catéter. No efectie nunca una puncién con canula en el catéter para tomar una muestra
de orina. De lo contrario, se podria deteriorar el catéter o mermar su funcionalidad.

Exencion de responsabilidad
No se asume ninguna responsabilidad por cualesquiera lesiones u otros dafios derivados de un uso
no previsto del producto.

ATENCION: Todos los datos corresponden a nuestro nivel de conocimientos en el momento de la
impresion. Sujeto a modificaciones técnicas.

@D Cateteri a palloncino transuretrali

Informazioni generali
Gentili utilizzatori, si prega di leggere attentamente le seguenti informazioni prima di utilizzare il
catetere a palloncino transuretrale.

Nota
Si noti che I'utilizzo dei dispositivi riportati sopra € consentito solo a medici e personale specializzato
istruito su indicazione medica.

Destinazione d‘uso/Descrizione
Il catetere a palloncino transuretrale viene utilizzato per il trattamento di disturbi di svuotamento
vescicale e derivazione urinaria permanente.

Conservazione
- |l prodotto dovrebbe essere conservato nella confezione originale.
- Non conservare vicino a fonti di luce e calore dirette o indirette. Conservare in un luogo asciutto.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Confezionamento/lImballaggio
- Ciascun articolo viene fornito in un confezionamento unitario sterile. La sterilita & garantita fino
alla data indicata riportata sull‘etichetta solo se il confezionamento non & aperto e non & dan-
neggiato.

Indicazioni
- In caso di disturbi di svuotamento vescicale con formazione patologica di quantita di urina
residua o ritenzione urinaria.
- In caso di necessita di bilanciamento della diuresi e per il monitoraggio della funzione renale.
- Compresa anche l'incontinenza urinaria.

Controindicazioni e restrizioni d‘uso

Il catetere non deve essere utilizzato o deve essere utilizzato solo su indicazione speciale in caso di:
Infezione delle vie urinarie (cistite, uretrite)

- Lesione o spostamento dell'uretra (ad es. a causa di un tumore)

- Rifiuto da parte del paziente o del suo tutore

- Restringimento uretrale (stenosi uretrale)

- Lesioni al pene

In caso di utilizzo di un catetere in lattice, &€ necessario prima escludere eventuali intolleranze al mate-
riale in questione.

Istruzioni per I‘uso/Procedura
Preparazione del paziente:
- La preparazione del paziente e il cateterismo devono essere eseguiti secondo le tecniche
descritte nella letteratura medica, osservando le misure appropriate per garantire la sterilita;
- La disinfezione deve essere specifica a seconda del sesso del paziente come descritto nella
letteratura medica;
- Nell'uomo: applicare il lubrificante nell‘orifizio uretrale; rispettare il tempo di azione. Utilizzare
solo lubrificante per uso medico approvato per questo tipo di applicazione.

Procedura

- Quando si utilizza un catetere a palloncino transuretrale a 2 lumi & necessario assicurarsi che
la punta Tiemann sia rivolta verso l‘alto.

- Inserire con cautela il catetere nell'uretra.

- Una volta che I'urina fluisce, far avanzare il catetere di altri 3 — 4 cm.

- Bloccare il palloncino con soluzione di glicerina al 10% (rispettare il volume di riempimento)
e ritirarlo fino ad avvertire una resistenza contro la parete vescicale.

- Collegare il catetere a un sistema di drenaggio urinario idoneo (ad es. GHC UB 2000).

Rimozione del catetere

- Per sbloccare il catetere, collocare una siringa luer lock sulla valvola. Aspirare lentamente il
liquido dal palloncino utilizzando la siringa. Non tirare indietro troppo velocemente lo stantuffo
della siringa, poiché potrebbe crearsi una pressione negativa in grado di fare collassare il canale
di riempimento e impedire un normale svuotamento del palloncino. Nota: il palloncino deve
essere svuotato completamente.

- Inrari casi, & possibile che risulti difficile sbloccare il catetere. In questo caso, rivolgersi al proprio
medico curante.

Eliminazione
- Eliminare il catetere e il relativo confezionamento in conformita alle norme nazionali vigenti.

Durata di permanenza

- Raccomandazione dell‘Istituto Robert Koch:
.| cateteri vescicali a permanenza non dovrebbero essere cambiati sistematicamente a inter-
valli regolari, bensi secondo necessita in base a criteri individuali (ad es. in caso di incrosta-
zioni, ostruzioni, sporcizia)*.

- Cateteri a palloncino adatti per il drenaggio urinario a lungo termine:
- Catetere a palloncino transuretrale a 2 lumi in elastomero di silicone
- Catetere a palloncino transuretrale a 2 lumi in silicone al 100%

- Cateteri a palloncino adatti per il drenaggio urinario a breve termine:
- Catetere a palloncino transuretrale a 2 lumi in lattice (siliconato)

Avvertenze/Precauzioni

Non inserire mai il catetere se si avverte resistenza. Se si avverte resistenza, interrompere la proce-
dura di cateterismo e contattare il medico responsabile. Non bloccare mai il palloncino se si avverte
resistenza. In rari casi & possibile che risulti difficile sbloccare il catetere anche dopo aver inserito la
siringa luer lock nella valvola. In questo caso, rivolgersi al proprio medico curante. In caso di cateteri
in silicone, non utilizzare spray contenenti silicone come lubrificante. In caso di prodotti in lattice, non
utilizzare lubrificanti a base di petrolio. Bloccare il palloncino con una soluzione di glicerina al 10%.
Non clampare mai il catetere. Se necessario, utilizzare una valvola o un tappo per catetere. Non
forare mai il catetere con una cannula per prelevare campioni di urina. Cio potrebbe danneggiare il
catetere o comprometterne il funzionamento.

Esclusione di responsabilita
La ditta non si assume alcuna responsabilita per eventuali lesioni o altri danni derivanti da un uso del
prodotto non conforme alla sua destinazione d‘uso.

ATTENZIONE: Tutte le informazioni qui contenute rispecchiano lo stato delle conoscenze al momen-
to della stampa. Con riserva di modifiche tecniche.

@ Transurethrale ballonkatheters

Algemene informatie

Geachte gebruiker, lees de volgende informatie véor gebruik van de transurethrale ballonkatheter
aandachtig door.

Aanwijzing

Wij willen erop wijzen dat de bovengenoemde hulpmiddelen uitsluitend door artsen en gekwalifice-
erd personeel volgens instructies door de arts mogen worden toegepast.

Beoogd doeleind/beschrijving
Een transurethrale ballonkatheter dient voor de behandeling van blaasledigingsstoornissen en voor
een permanente afvoer van urine.

Opslag
- Dit product dient in de originele verpakking te worden bewaard.
- Niet opslaan in de buurt van directe of indirecte licht- en hittebronnen. Droog bewaren.
- Buiten bereik van kinderen houden.

Verpakking/leveringsvorm
- Elk artikel wordt in een steriele aparte verpakking geleverd. De steriliteit is alleen gewaarborgd bij
een ongeopende en onbeschadigde verpakking tot de op het etiket vermelde datum.

Indicatie
- Bij blaasledigingsstoornissen met pathologische resturine of urineretentie.
- Bij noodzakelijke regulering van de urine-uitscheiding en ter controle van de nierfunctie.
- Incontinentie e.d.

Contra-indicaties en gebruiksbeperkingen
De katheter mag niet, of alleen na bijzondere indicatie worden gebruikt bij:
- Urineweginfecties (cystitis, urethritis)
- Verwonding of verplaatsing van de urinebuis (bijv. door kanker)
- Afwijzing door de patiént dan wel zijn of haar begeleider
- Vernauwing van de urinebuis (urethrastrictuur)
- Penisverwondingen
Bij het gebruik van een latex katheter moet eerst een latexintolerantie worden uitgesloten.

Gebruiksaanwijzing/procedure
Voorbereiding van de patiént:

- De voorbereiding van de patiént en het katheteriseren moeten volgens de in de medische vakli-
teratuur beschreven technieken en met inachtneming van steriele omstandigheden gebeuren.
De desinfectie moet specifiek per geslacht gebeuren volgens de beschrijving in de medische
vakliteratuur.

- Bij de man: aanbrenging van glijmiddel in de opening van de urinebuis; de inwerktijd in acht
nemen. Alleen medische glijgel gebruiken die voor deze toepassing is toegelaten.

Procedure
- Bij transurethrale 2-lumige ballonkatheters moet erop worden gelet dat de Tiemann-punt naar
boven wijst.
- De katheter voorzichtig in de urinebuis inbrengen
- Wanneer urine stroomt, schuift u de katheter nog 3-4 cm verder
De ballon met 10% glycerine-oplossing vullen (let op de max. inhoud) en tegen de wand van de
blaas terugtrekken
- De katheter aansluiten op een geschikt systeem voor de urineafvoer (bijv. GHC UB 2000).

Verwijderen van de katheter
- Om de katheter vrij te maken, plaatst u een luer-lock-spuit op de klep. Zuig de vloeistof langzaam
met de spuit uit de ballon. Trek de zuiger van de spuit niet te snel terug, want dan kan een vacu-
Um ontstaan waardoor het vulkanaal dichtklapt en de ballon niet normaal kan leeglopen. Aan-
wijzing: de ballon moet volledig geleegd worden.
- In zeldzame gevallen kan het gebeuren dat de katheter zich niet laat vrijmaken. Raadpleeg in dit
geval uw behandelend arts.

Afvalverwijdering
- De katheter en de verpakking overeenkomstig de geldende nationale voorschriften afvoeren.

Verblijfsduur

- Aanbeveling van het Robert-Koch-Instituut:
“Urethrale katheters mogen niet routinematig met vaste tussenpozen worden vervangen, maar
indien nodig volgens individuele gezichtspunten (bijv. incrustatie, obstructie, verontreiniging)”.

- Voor langdurige urineafvoer geschikte ballonkatheters:
- transurethrale, 2-lumige ballonkatheters van siliconen-elastomeer
- transurethrale, 2-lumige ballonkatheters van 100% siliconen

- Voor kortdurende afvoer geschikte ballonkatheters:
- transurethrale, 2-lumige ballonkatheters van latex (met siliconencoating)

Waarschuwingen/voorzorgsmaatregelen

De katheter beslist niet tegen weerstand in invoeren. Wanneer een weerstand voelbaar is, moet het
katheteriseren worden afgebroken en de bevoegde arts geraadpleegd worden. De ballon beslist
niet tegen weerstand in blokkeren. In zeldzame gevallen kan het gebeuren dat de katheter zich
niet laat vrijmaken, zelfs nadat de Luer-spuit in de klep is ingebracht. Raadpleeg in dit geval uw
behandelend arts. Voor siliconenkatheters mogen geen sprays met siliconen als glijmiddel worden
gebruikt. Voor latexproducten geen glijmiddel op basis van aardolie gebruiken. De ballon met een
10% glycerine-oplossing vullen. De katheter beslist niet afklemmen. Maak indien nodig gebruik van
een katheterklep of -plug. Prik voor het afnemen van een urinemonster beslist niet met een canule in
de katheter. Anders kan de katheter beschadigd raken of slechter functioneren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventueel letsel of andere schade die voortvloeit uit
oneigenlijk gebruik van het hulpmiddel.

LET OP: Alle informatie komt overeen met de stand van onze kennis bij het in druk gaan. Technische
wijzigingen voorbehouden.

@CI® Transuretrale ballonkatetre

Generelle informationer
Kaere bruger! Laes venligst de falgende informationer grundigt inden brug af det transuretrale bal-
lonkateter.

Henvisning
Vi vil gerne ggre opmaerksom pa, at de ovennaevnte produkter udelukkende méa anvendes af laeger
og faguddannet personale efter leegens instruktion.

Erklaeret formal/beskrivelse
Et transuretralt ballonkateter anvendes til behandling af urinblaeretemningsproblemer samt vedva-
rende urinbortledning.

Opbevaring

- Dette produkt ber opbevares i originalemballagen.
- Ma ikke opbevares i neerheden af direkte eller indirekte lys- og varmekilder. Opbevares tort.
- Skal holdes uden for bgrns raekkevidde.

Emballage/leveringsform
- Den enkelte artikel leveres i en steril, individuel emballage. Steriliteten kan kun garanteres ved
uabnet og intakt emballage indtil den angivne udlgbsdato pa etiketten.

Indikation
- Ved bleeretemningsproblemer med patologiske resturinmaengder eller urinretention.
- Ved ngdvendig vurdering af urinudskillelse og til monitorering af nyrefunktionen.
- Urininkontinens bl.a.

Kontraindikationer og anvendelsesbegransninger
Kateteret ma ikke eller kun efter seerlig indikation anvendes ved:
- Urinvejsinfektion (cystitis, uretritis)
- Skader pa eller flytning af urinreret (f.eks. pga. kraeft)
- Afvisning af patienten eller vedkommendes hjaelper
- Urinrgrsforsnaevring (uretrastriktur)
- Penisskader
Ved anvendelse af et latexkateter kontrolleres forst, om patienten kan tale latex.

Brugsanvisning/fremgangsmade
Forberedelse af patienten:
- Forberedelsen af patienten samt kateteriseringen skal ske i henhold til de beskrevne teknikker i
den medicinske faglitteratur under overholdelse af sterile forsigtighedsregler.
- Desinfektionen skal forega kensspecifikt som beskrevet i den medicinske faglitteratur.
- Ved mzend: Applikation af glidemiddel i urinrersabningen; overhold virketiden. Anvend kun medi-
cinsk glidemiddel, der er beregnet til denne anvendelse.

Fremgangsmade

- Ved transuretralt 2-vejs ballonkateter bgr man vaere opmaerksom pa, at Tiemann-spidsen peger
opad.

- For forsigtigt kateteret ind i urinrgret

- Nar der kommer urin ud, fores kateteret yderligere 3-4 cm ind

- Blokér ballonen med en 10 % glycerinoplasning (overhold pafyldningsvolumen) og treek tilbage
mod bleerevaeggen

- Slut kateteret til et egnet system til bortledning af urin (f.eks. GHC UB 2000).

Fjernelse af kateteret
- For at fierne blokeringen fra kateteret monteres en Luer-Lock-sprgjte pa ventilen. Traek langs-
omt veesken ud af ballonen vha. sprgjten. Sprajtestemplet ma ikke treekkes for hurtigt tilbage, da
det kan frembringe et undertryk, der far pafyldningskanalen til at kollabere og forhindrer en
normal ballontemning. Henvisning: Ballonen skal vaere teamt helt.
- | sjeeldne tilfelde kan det ske, at man ikke kan fierne blokeringen fra kateteret. Henvend dig i sa
tilfeelde hos din praktiserende leege.

Bortskaffelse
- Kateteret og dets emballage skal bortskaffes i overensstemmelse med de gaeldende nationale
forskrifter.

Opholdstid

- Anbefaling fra Robert-Koch-instituttet:
,Fastliggende blaerekatetre ber ikke udskiftes rutinemaessigt i faste intervaller, men ved behov
efter individuelle vurderinger (f.eks. inkrustation, obstruktion, tilsmudsning)“.

- Ballonkatetre der egner sig til langvarig bortledning:
- Transuretralt, 2-vejs ballonkateter af silikonelastomer
- Transuretralt, 2-vejs ballonkateter af 100 % silikone

- Ballonkatetre der egner sig til kortvarig bortledning:
- Transuretralt, 2-vejs ballonkateter af latex (silikonebehandlet)

Advarsler / forholdsregler

Kateteret ma ikke feres ind i tilfeelde af modstand. Hvis der maerkes en modstand, afbrydes kate-
teriseringen og den ansvarlige leege kontaktes. Ballonen ma ikke blokeres i tilfzelde af modstand. |
sjeeldne tilfelde kan det ske, at man ikke kan fierne blokeringen af kateteret ogsa efter indfering af
Luer-sprgjten i ventilen. Henvend dig i sa tilfaelde hos din praktiserende lzege. Anvend ikke siliko-
neholdige sprays til silikonekatetre som glidemiddel. Anvend ikke glidemiddel til latex-produkter pa
mineralsk oliebasis. Blokér ballonen med 10 % glycerinoplgsning. Kateteret ma ikke lukkes med en
klemme. Hvis det er ngdvendigt, sa anvend en kateterventil eller -prop. Stik under ingen omsteen-
digheder i kateteret med en kanyle ved urinprgvetagning. Ellers kan kateteret blive beskadiget eller
funktionen kan pavirkes.

Ansvarsfraskrivelse
Vi patager os intet ansvar for eventuelle kvaestelser eller andre skader, der opstar som felge af en
ikke tilsigtet brug af produktet.

OBS! Alle angivelser svarer til vores vidensniveau pa tidspunktet for trykningen. Forbehold for
tekniske sendringer.

Hersteller / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabbricante / Fabrikant / Fabrikant

Bevollmachtigter in der Européischen Gemeinschaft / Authorized representative in the European community /
Représentant autorisé dans I'Union européenne / Representante autorizado en la Comunidad Europea /
Rappresentante autorizzato nella Comunita Europea / Gemachtigde in de Europese Gemeenschap /
Autoriseret repraesentant i det Europaeiske Faellesskab
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Schweizer Bevollmachtigter / Swiss Authorised Representative / Représentant autorisé suisse / Representante
autorizado suizo / Rappresentante autorizzato svizzero / Gemachtigd vertegenwoordiger van Zwitserland /
Schweizisk autoriseret repraesentant

Importeur / Importer / Importateur / Importador / Importatore / Importeur / Importer

Herstellungsdatum / Date of manufacture / Date de fabrication / Fecha de fabricacion / Data di fabbricazione /
Productiedatum / Produktionsdato
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Verwendbar bis / Use-by date / Date limite d'utilisation / Fecha de caducidad / Data di scadenza / Te gebruiken
tot / Kan anvendes indtil

Fertigungslosnummer, Charge / Batch code / Code de lot / Cédigo de lote / Codice del lotto / Nummer
productiepartij, batch / Batchnummer, charge

Artikelnummer / Catalogue number / Référence catalogue / Nimero de catalogo / Numero di catalogo /
Artikelnummer / Artikelnummer

Medizinprodukt / Medical device / Dispositif médical / Dispositivo médico / Dispositivo medico / Medisch
hulpmiddel / Medicinsk udstyr

Sterilisiert mit Ethylenoxid / Sterilized using ethylene oxide / Stérilisé avec de I'oxyde d'éthyléne / Esterilizado
utilizando 6xido de etileno / Sterilizzato con ossido di etilene / Gesteriliseerd met behulp van ethyleenoxide /
Steriliseret med ethylenoxid

Nicht erneut sterilisieren / Do not resterilize / Ne pas restériliser / No esterilizar / Non risterilizzare / Niet
opnieuw steriliseren / Skal ikke steriliseres igen

® ] BEE

Bei beschadigter Verpackung nicht verwenden / Do not use if package is damaged / Ne pas utiliser si I'embal-
lage est endommagé / No utilizar si el envase esta dafado / Non utilizzare se I'imballaggio non & integro / Bij
beschadigde verpakking niet gebruiken / Méa ikke anvendes ved beskadiget emballage
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Vor Sonnenlicht schiitzen / Keep away from sunlight / Conserver a |'abri de la lumiére du soleil / Manténgase
fuera de la luz del sol / Tenere lontano dalla luce / Beschermen tegen zonlicht / Beskyttes mod sollys

Trocken aufbewahren / Keep dry / Craint I'numidité / Manténgase seco / Mantenere asciutto / Droog bewaren /
Opbevares tort

Nicht wiederverwenden / Do not re-use / Ne pas réutiliser / No reutilizar / Non riutilizzare /
Niet opnieuw gebruiken / Ma ikke genanvendes

@ P %

Einfach-Steril-Barrieresystem mit inliegender Schutzverpackung / Single sterile barrier system with protective
packaging inside / Systéme de barriére stérile avec couche d'emballage interne supplémentaire / Sistema de
barrera estéril tinico con un embalaje de proteccion interior / Sistema di barriera monosterile con imballaggio
protettivo all'interno / Enkelvoudig steriel barriéresysteem met beschermende binnenverpakking / Enkelt sterilt
barrieresystem med indre beskyttelses forpakning

Gebrauchsanweisung beachten / Consult instructions for use / Consulter les instructions dutilisation / Consuil-
tense las instrucciones de uso / Consultare le istruzioni per I'uso / Gebruiksaanwijzing raadplegen / Overhold
brugsanvisningen
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